
HOLTER ECG CARDIOSPY - GHID DE UTILIZARE



LANSATI PROGRAMUL



VERIFICAŢI DACĂ ÎN FEREASTRA SISTEM SELECTAT (SELECTED SYSTEM) APARATUL SELECTAT ESTE 

HOLTER ECG.(NU ESTE NECESAR IN SITUATIA IN CARE UNICUL APARAT SELECTAT ESTE HOLTER ECG)

Figura

1

Figura II

In Figura 1 dispuneti doar de Holter ECG , dar daca dispuneti si de alte aparate(Figura II) 

asigurati-va ca selectati Holter ECG



VERIFICAŢI DACĂ INTERFAŢA BLUETOOTH FUNCŢIONEAZĂ CORECT (BUTONUL DE STARE)

Butonul de stare este rosu :  

Interfata bluetooth nu este

conectata , ori nu este

functionala.

Butonul de stare este

verde/gri : Interfata

bluetooth este conectata si

este functionala.

* Daca butonul este rosu : 1. Inchideti pregramul si
reporniti-l
II. Schimbati intrarea USB 



SELECTATI PACIENTUL DORIT, SAU INTRODUCETI UN PACIEN NOU IN BAZA DE DATE. PENTRU INTRODUCEREA UNUI PACIENT

NOU FOLOSITI BUTONUL PACIENT NOU (NEW PATIENT). ESTE OBLIGATORIE COMPLETAREA SPATIILOR MARCATE CU

CARACTERE ÎNGROȘATE. PENTRU CODUL DE IDENTIFICARE AL PACIENTULUI SE RECOMANDA UTILIZAREA CNP.

Daca aveti un pacient existent deja in baza de 

date , un simplu click pe numele lui iar acesta va

fi selectat. Inainte de o inregistrare verificati inca

o data pacientul selectat pentru a va asigura

ca este cel corect. Pacientul selectat apare pe 

un fond albastru.

Pacient nou



MONTATI ELECTROZII PE PACIENT. (ATENTIE LA PREPARARE). POZITIA ELECTROZILOR SE 

POATE VIZUALIZA CU BUTONUL POZITIONARE ELECTROZI (ELECTRODE PLACEMENT)

Aici gasiti recomandarile de pozitionare a 

electrozilor pe pacient. Acestea au rol

orientativ , fiecare doctor/asistent putand

pozitiona dupa preferinte.



CLIC PE BUTONUL PORNIRE ÎNREGISTRARE (START RECORDING) PENTRU PROGRAMARE. 

SE DESHIDE FEREASTRA DE ALEGERE RECORDER PENTRU MONITORIZARE (SELECT 

RECORDER FOR MONITORING).



IN CAZUL IN CARE NU AVETI INCA UN MEDIC INTRODUS IN PROGRAM, 

VOR APAREA ACESTE DOUA MESAJE

* Daca exista un medic introdus aceste doua mesaje nu vor mai

aparea



SELECTAREA RECORDERULUI FOLOSIT

Daca dispuneti de mai multe recordere , in cazul nostru doua , cu un simplu click 

selectati recorderul pe care il montati pe pacient. Seria de pe spatele recorderului

trebuie sa coincida cu seria selectata.

ATENTIE !!! Dand click pe Pornire monitorizare , treceti doar la pasul urmator , NU incepe

inregistrarea efectiva !!!



Verificati inca o data datele

pacientului, apoi click pe pornire

monitorizare.

Inregistrarea va porni dupa ce dati click pe : 

Da , porniti inregistrarea !



Inregistrarea a pornit iar pacientul poate parasi cabinetul !




